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I. Safety Instructions TB-1796

% To ensure proper operation of this device, please read this instruction manual carefully before using the

device and keep it for further reference.

@ PRECAUTIONS

A This device is not a toy. Keep out of clildren’s reach.

A\ Always verify the device before you start using it. Do not use the device if it is not working properly,
appears damaged or broken.

A\ Be sure to perform a patch test 24h before using the device for the first time. Apply a small amount of gel
to the inner forearm to ensure it does not cause any skin reaction.

A\ Avoid using the device for too long on areas you don’t want to reduce volume.

AIf used in a dry environment, handling this device may generate static electricity. This is a normal
phenomenon.

A\ It does not affect the use of the device.

A\ Keep the USB cable and charging dock entrance dry. Do not use the device while it's charging.
It is recommended to use the official hydrating gel with this device. Using this device with another gel or

A\ cream that contains different ingredients may affect the device or even damage its surface coating.
If you have any concerns regarding potential side effects, please consult your doctor before using this
device.
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Benutzeranleitung

@& CONTRAINDICATIONS

@ Do not use this device in the following situations:
* Pregnant or nursing women, children; persons who have a pacemaker or other electronic medical
equipment; if you have skin allergies; persons with allergic reactions.
* If you have active skin diseases (such as wounds, ringworm, eczema, rash, burns, or tissue that is not
healing properly, etc.)
* If you suffer from diabetes, lupus erythematosus, porphyria, congestive heart disease, bleeding
disorders, or have an autoimmune disorder (such as HIV or AIDS).
* If you have an active implant, such as a pacemaker or internal defibrillator; if you suffer from arrhythmia
or any other heart condition.
* If you have any permanent metal implants or piercings in the area of use, or if you have any kind of
suspicious lesion in your skin.
* If you are undergoing radiotherapy or chemotherapy treatments.
* If you have heat induced diseases such as recurrent herpes.
* This device is suitable to use on stretch marks, including obesity and pregnancy stretch marks. However,
this device does not treat scars.
* Do not use this device if you are taking any of the following medications:
« If your skin is currently being treated with or has recently been treated with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs),

@ Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin, and azelaic acid.
* If you have taken any form of Accutane A or Roaccutane A within the past six months.
* If you are taking photosensitizing agents or any other doctor-prescribed medication, please check the
patient
information leaflet before you start using this device. If the patient information leaflet states that it can
cause photo-allergic or photo-toxic reactions, or if it specifies to avoid exposure to sunlight, please do not
use this device.
* If you take anticoagulant medication, including large doses of aspirin, only use the device one week after
you stop the treatment.
* Use this device on the arms, waist, abdomen, thighs, and buttocks. Never use this device on the face,
neck, chest, genital area, and on areas where you have had plastic surgery in the last 3 months.
* Do not use light therapy mode if your skin is sensitive to light, prone to rashes or allergic reactions.
* Do not use the light therapy if the area of use has infections, eczema, burns, hair follicle inflamma-
tion,open wounds, bruises, herpes simplex, lesions, or hematomas.
* Do not point or look directly at the light therapy source.
* Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device by yourself without authorization. Do not use
this device for any other purpose than stated in this instruction manual.

. Sicherheitshinweise TB-1796

% Um den ordnungsgeméissen Betrieb dieses Geréits zu gewdhrleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanlei-

tung sorgfdltig durch, bevor Sie das Gerét verwenden und bewahren Sie sie zum spéteren Nachschlagen auf.

© VORSICHTSMASSNAHMEN

A\ Dieses Gerdét ist kein Spielzeug. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

A\ Uberprifen Sie das Gerét immer, bevor Sie es verwenden. Verwenden Sie das Gerdt nicht, wenn es nicht
richtig funktioniert, beschédigt oder defekt erscheint.

A Fihren Sie 24 Stunden vor der ersten Verwendung des Geréts unbedingt einen Patch-Test durch. Tragen Sie
dazu eine kleine Menge Gel auf die Innenseite des Unterarms auf, um sicherzustellen, dass dieses keine

A\ Hautreaktionen verursacht.

A Verwenden Sie das Gerét nicht zu lange in Bereichen, in denen Sie die Lautstérke nicht reduzieren
mdchten.

A\ Bei Verwendung in einer trockenen Umgebung kann die Handhabung dieses Geréits statische Elektrizitét

A\ erzeugen. Dies ist ein normales Phénomen. Die Verwendung des Geréts wird dadurch nicht beeintréchtigt.
Halten Sie das USB-Kabel und den Eingang der Ladestation trocken. Verwenden Sie das Gerét nicht

A wéhrend des Ladevorgangs.
Es wird empfohlen, das Gerét mit dem offizielle Feuchtigkeitsgel zu verwenden. Die Verwendung mit einem
anderen Gel oder einer anderen Creme, die andere Inhaltsstoffe enthélt, kann das Gerét beeintréichtigen
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I1. Device Description TB-1796

@ Device Specifications
Name: REVIVE Multi-Function Body Device
Model No.: TB-1796
Input: 5V===/0.8A
Power: 7.4V===/8W
Type of Battery: Li-ion 7.4V 1000mAh
Executive Standard: Q/XM1021-2020 Q/XM1022-2020

& Device Components i, —

0 >

Device Charging Dock  USB Cable Instruction Manual Storage bag Cleaning Cloth

Picture 1

@ Device Functions

Power Touch Button

RF Function Touch Button

EMS Function Touch Button

LED Function Touch Button
Intensity Level Touch Button
RF/EMS Multipoint Electrodes x 16
RF/EMS Electrode Ring

NIR Lamps x 9

Red Light Lamps x 22

Type-C Charging Terminal

Picture 2

Ill. Preparing for Use TB-1796

@ Charging Instructions

X This device has a wireless charging system. Place the device on the charging dock. Connect the USB cable
to an adapter (adapter not included) and plug the type-c connector into the wireless charging dock
terminal. Once the device intensity indicator lights up in a cycle, the device is successfully charging.
(Picture 3)

% Charge this device according to its identification (adapter
output: 5V ===2.0A). The device does not work while charging.
Charging the device takes approximately 2.5 hours. A single charge
allows for approximately 60 minutes of use if the battery is full.

* When the battery is low, the activated function button indicator and
the intensity level indicator flash 5 times, and the device shuts down
automatically.

@ Turn ON-OFF

* Double-tap the power touch button to turn on the device. By default no function is activated. At this
moment, the three function indicators RF/EMS/LED will light up at medium brightness. The intensity level
indicator does not light up.

Picture 3
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Mode d’emploi

oder sogar seine Oberfléchenbeschichtung beschadigen.
Wenn Sie Bedenken hinsichtlich méglicher Nebenwirkungen haben, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor
Sie das Gerét verwenden.

& KONTRAINDIKATIONEN

@ Verwenden Sie dieses Gerét nicht in den folgenden Situationen:
* Bei schwangeren oder stillenden Frauen, Kindern, Personen, die einen Herzschrittmacher oder andere
elektronische medizinische Geréte tragen, Personen mit Hautalergien oder die zu allergischen Reaktionen
neigen, ist von einer Anwendung abzusehen.
* Wenn Sie aktive Hautkrankheiten (wie Wunden, Tinea, Ekzeme, Hautausschlag, Verbrennungen oder
Gewebe, das nicht richtig heilt usw.) haben
* Wenn Sie an Diabetes, Lupus erythematodes, Porphyrie, dekompensierter Herzkrankheit, Blutgerin-
nungsstérungen oder einer Autoimmunerkrankung (wie HIV oder AIDS) leiden.
¢ Wenn Sie ein aktives Implantat haben, wie z. B. einen Herzschrittmacher oder internen Defibrillator;
wenn Sie an Arrhythmie oder einem anderen Herzleiden leiden.
* Wenn Sie dauerhafte Metallimplantate oder Piercings im Anwendungsbereich haben oder wenn Sie
irgendeine Art von verdéchtiger Lasion in lhrer Haut haben.
* Wenn Sie sich einer Strahlentherapie oder Chemotherapie unterziehen.
* Wenn Sie an hitzebedingten Krankheiten wie wiederkehrendem Herpes leiden.
« Dieses Gerdt eignet sich zur Anwendung bei Dehnungsstreifen, einschliesslich Fettleibigkeit und

Schwangerschaftsstreifen. Dieses Gerdt behandelt jedoch keine Narben.

@Verwenden Sie dieses Gerdt nicht, wenn Sie eines der folgenden Medikamente einnehmen:

¢ Wenn lhre Haut derzeit mit Azelainséure, Alpha-Hydroxyséuren (AHAs), Beta-Hydroxyséuren (BHAs),
topischem Isotretinoin behandelt wird oder vor kurzem behandelt wurde.

* Wenn Sie innerhalb der letzten sechs Monate eine Form von Accutane A oder Roaccutane A eingenommen
haben.

* Wenn Sie Photosensibilisatoren oder andere vom Arzt verschriebene Medikamente einnehmen, lesen Sie
bitte die Packungsbeilage, bevor Sie mit der Verwendung dieses Geréts beginnen. Wenn in der Packungsbei-
lage angegeben ist, dass es zu Lichtallergien oder phototoxische Reaktionen kommen kann, oder wenn diese
vorschreibt, Sonneneinstrahlung zu meiden, verwenden Sie es bitte nicht.

* Wenn Sie gerinnungshemmende Medikamente einnehmen, einschliesslich grosser Dosen von Aspirin,
verwenden Sie das Gerdt erst eine Woche nach Beendigung der Behandlung.

* Verwenden Sie dieses Gerét an Armen, Taille, Bauch, Oberschenkeln und Geséss. Verwenden Sie dieses
Gerdat niemals im Gesicht, am Hals, auf der Brust, im Genitalbereich und an Stellen, an denen Sie sich in den
letzten 3 Monaten einer plastischen Operation unterzogen haben.

* Verwenden Sie den Lichttherapiemodus nicht, wenn lhre Haut lichtempfindlich ist, zu Hautausschlégen oder
allergischen Reaktionen neigt.

¢ Verwenden Sie die Lichttherapie nicht, wenn der Anwendungsbereich Infektionen, Ekzeme, Verbrennungen,
Haarfollikelentzindungen, offene Wunden, Blutergisse, Herpes Simplex, Lasionen oder Hamatome aufweist.

% If there is no operation during the standby mode, the device automatically turns off after 1 minute.
Double-tap the power touch button at any time to turn on-off the device.

@ Mode Switch & Intensity Level Adjustment

% RF Function Touch Button: Double-tap to turn on-off the RF function.

% EMS Function Touch Button: Double-tap to turn on-off the EMS function.

2’ LED Function Touch Button: Double-tap to turn on-off the LED function.

% Intensity Level Touch Button: The intensity level touch button is activated when RF or EMS mode is on. Slide

to the right with your finger to increase one intensity level at a time. Slide to the left to decrease one intensity

evel at a time. You can control the intensity level up to six levels.

|v. How to Use TB-1796

To ensure the correct operation of this device, please read the instructions carefully before use. Use the
device on clean skin. Be sure to remove excess oil and impurities before use.

@ Treatments & Mode Selection

Ring-shaped EMS LED Red/

Microcurrent Infrared Light Stincare Froduc

Treatments Multipoint RF

Stretch Marks/

Wrinkles v v v Gel
Slimming/
;Trmgg v v Body Cream/Gel

Brightening/

Rejuvenation v v Cel
Reduce Edema v Gel
Repair Sunburns v Gel

> Apply an even amount of skincare product to the treatment area before you start using the device. Ensure
you apply enough pressure during use to ensure the electrode treatment surface is in full contact with the
skin.

% Activate the function you want to use according to the treatment recommendation. Start at a low intensity
level and adjust to a level that you feel comfortable with.

% For slimming treatment, it is recommended that you adopt a healthy lifestyle, exercise frequently and give
your body enough rest for better results. You can start by applying body cream (optional) to the treatment
area.Afterward, apply an even amount of gel to hydrate the skin.

% If you need to purchase the body cream and gel, contact an authorized distributor and purchase these
items separately.

@ Using Techniques
* Stretch Marks/Wrinkles
Use sliding massage movements following the direction of the skin texture for 3 minutes. (Picture 4)
Use horizontal sliding massage movements for 3 minutes. (Picture 5)
Use clockwise circular massage movements for 3 minutes. (Picture 6)
Repeat the massage in counterclockwise movements for 3 minutes. (Picture 7)

Picture 4 Picture 5 Picture 6 Picture 7
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I. Précautions de sécurité TB-1796

% Cet appareil n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.

@ VORSICHTSMASSNAHMEN

A\ Vérifiez toujours l'appareil avant de l'utiliser. N'utilisez pas 'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il
semble endommagé ou défectueux.

A\ Effectuez impérativement un patch-test 24 heures avant la premiére utilisation du dispositif. Pour ce faire,
appliquez une petite quantité de gel sur la face interne de l'avant-bras afin de vous assurer qu'il ne
provoque aucune réaction cutanée.

A\ Evitez dutiliser 'appareil trop longtemps sur les zones dont vous ne voulez pas réduire le volume.

A Lorsqu'il est utilisé dans un environnement sec, la manipulation de cet appareil peut générer de I'électricité
statique. Il s'agit d'un phénomeéne normal. Il n'affecte pas l'vtilisation de l'appareil.

A Gardez le cable USB et l'entrée de la station de charge au sec. N'utilisez pas l'appareil pendant le
chargement.

Al est recommandé d'utiliser 'appareil avec le gel hydratant officiel. L'utilisation d'un autre gel ou d'une
autre créme contenant d'autres ingrédients peut affecter 'appareil ou méme endommager son revétement
de surface.

A\ Si vous avez des inquiétudes concernant d'éventuels effets secondaires, veuillez consulter votre médecin
avant d'utiliser l'appareil.
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* Schauen Sie nicht direkt auf die Lichttherapiequelle.
* Versuchen Sie nicht, das Gerét selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Verwenden Sie dieses
Gerdt nicht fur andere Zwecke als in dieser Bedienungsanleitung angegeben.

Il. Gerétebeschreibung TB-1796

@ Gerdt Spezifikationen
Name: REVIVE Multifunktions-Kérpergeréit
Modell Nr.: TB-1796
Eingang: 5V===/800mA
Leistung: 7.4V===/8W
Batterietyp: Li-lon 7.4 V 1000 mAh
Executive-Standard: Q/XM1021-2020 Q/XM1022-2020 {., . ;\ %

@ Gerdtekomponenten

@ Gerdtefunktionen

Power Touch-Taste

RF-Funktion Touch-Taste
EMS-Funktion Touch-Taste
LED-Funktion Touch-Taste
Touch-Taste fur die Intensitétsstufe
RF/EMS-Mehrpunktelektroden x 16
HF/EMS-Elektrodenring
NIR-Lampen x 9

Rotlichtlampen x 22
Typ-C-Ladeterminal

lil. Einsatz vorbereiten TB-1796

@ Ladeanweisungen
* Dieses Gerét verfugt Uber ein kabelloses Ladesystem. Stellen Sie das Gerdt auf die Ladestation. Verbinden
Sie das USB-Kabel mit einem Adapter (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten) und stecken Sie den
Typ-C-Stecker in den Anschluss der kabellosen Ladestation. Sobald die Intensitétsanzeige des Geréts zyklisch
aufleuchtet, wird das Gerét erfolgreich aufgeladen. (Bild 4)

% Laden Sie dieses Geréit entsprechend seiner Identifikation auf
(Adapterausgang: 5V===2.0A). Das Gerét funktioniert nicht wéhrend
des Ladevorgangs. Das Aufladen des Geréts dauert etwa 2,5 Stunden.
Eine einzige Ladung ermé&glicht eine Betriebsdauer von ca. 60 Minuten.
* Wenn die Batterie schwach ist, blinken die Anzeige der aktivierten
Funktionstaste und die Anzeige der Intensitétsstufe 5 Mal und das

Bild 3

¢ Slimming/Firming
Waist: Slide the device downwards following the sides of the waist for 10 minutes. (Picture 8)
Legs: Slide the device upwards along the thigh/calf for 10 minutes. (Picture 9)
Arms: Slide the device along the upper arm for 10 minutes. (Picture 10)
Abdomen: Slide the device up and down with a zigzag technique (avoid the navel area) for 10 minutes.

(Picture 11)

Picture 8 Picture 9 Picture 10 Picture 11
% If the skincare product is absorbed by the skin during treatment, reapply it to facilitate the massage
movement and improve treatment effectiveness. When you change to a different area of the body, reapply
the skincare product to the skin before you start using it.
% The RF function heats up the skin helping to boost collagen regeneration and metabolize subcutaneous fat.
If the temperature is not enough, reduce the movement speed; if the temperature is too high, increase the
movement speed and adjust it o a comfortable level.

X This device features a motion protection system. During use, make sure you keep moving the device across
your skin. If you leave the device in one place without any movement for a long time, the device will stop
emitting radiofrequency. When you start moving the device over your skin again, it will start emitting
radiofrequency again. However, avoid repetitive movements in the same area for a long time and don't
keep the device still in a specific area. Different people have different skin tolerance and sensitivity.

Keeping the device without movement on a specific area may cause minor burns. During use, allow the
treatment area to have an interval of 2-3 seconds.

3 Skin sensation and results may vary from person to person and area of use.

3 After the treatment, allow the gel to be completely absorbed by the skin. Afterward, you can cleanse the skin.

@ Using Frequency & Time

»* Using Frequency

*You can choose to activate one mode or more depending on your skin needs. When applying the treatment

to the same areaq, allow at least 1 day rest between treatments.

*lt is recommended to use this device 3 times a week. Use the device for a minimum of 6-8 weeks, after this

time, use it according to your skin needs. Use the device consistently for better results.

»#Using Time

*This device has a smart auto timer fo give precise treatment cycles. The power will automatically turn off once the

treatment time ends. If you want to use the device again, turn on the device and select the function you want to use.
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@ CONTRE-INDICATIONS

@ Nutilisez pas cet appareil dans les situations suivantes :
* L'utilisation est déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants, aux personnes portant un
stimulateur cardiaque ou d'autres appareils médicaux électroniques, aux personnes souffrant d'allergies
cutanées ou sujettes a des réactions allergiques.
* Si vous souffrez de maladies cutanées actives (telles que plaies, teigne, eczéma, éruptions cutanées,
brélures ou tissus qui ne guérissent pas correctement.
* Si vous souffrez de diabéte, de lupus érythémateux, de porphyrie, de maladie cardiaque congestive, de
troubles de la coagulation ou d'une maladie auto-immune (comme le VIH ou le SIDA).
* Si vous avez un implant actif, tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur interne, si vous souffrez
d'arythmie ou de tout autre probléme cardiaque.
* Si vous avez des implants métalliques permanents ou des piercings dans la zone d'application, ou si
vous avez une quelconque lésion suspecte de votre peau.
* Si vous subissez une radiothérapie ou une chimiothérapie
* Si vous souffrez de maladies liées & la chaleur, comme I'herpés récurrent
* Cet appareil peut étre utilisé pour traiter les vergetures, y compris l'obésité et les vergetures de grossesse.
* Cet appareil ne fraite toutefois pas les cicatrices.

@N'utilisez pas cet appareil si vous prenez I'un des médicaments suivants:

* Si votre peau est actuellement traitée ou a été récemment traitée avec de l'acide azélaique, des acides
alpha-hydroxylés (AHA), des acides béta-hydroxylés (BHA), de lisotrétinoine topique.

* Si vous avez pris une forme d'Accutane A ou de Roaccutane A au cours des six derniers mois.

* Si vous prenez des photosensibilisateurs ou d'autres médicaments prescrits par votre médecin, veuillez lire
la notice avant de commencer & utiliser cet appareil. Si la notice indique que des allergies & la lumiére ou
des réactions phototoxiques peuvent se produire, ou si elle prescrit d'éviter l'exposition au soleil, veuillez ne
pas l'utiliser.

* Si vous prenez des médicaments anticoagulants, y compris de fortes doses d'aspirine, n'utilisez pas
l'appareil avant une semaine aprés la fin du traitement.

* Utilisez cet appareil sur les bras, la taille, le ventre, les cuisses et les fesses. N'utilisez jamais cet appareil sur
le visage, le cou, la poitrine, les parties génitales et tous les endroits oU vous avez subi une opération de
chirurgie plastique au cours des 3 derniers mois.

* N'utilisez pas le mode luminothérapie si votre peau est sensible & la lumiére, sujette & des éruptions
cutanées ou & des réactions allergiques.

* Ne pas utiliser la luminothérapie si la zone d'application présente une infection, de l'eczéma, des brolures,
une inflammation du follicule pileux, des plaies ouvertes, des ecchymoses, de I'herpés simplex, des lésions ou
des hématomes.

* Ne regardez pas directement la source de luminothérapie.

»Wenn im Standby-Modus keine Bedienung erfolgt, schaltet sich das Gerét nach 1 Minute automatisch aus.
@ Modusschalter und Intensitétseinstellung

X RF-Funktion Touch-Taste: Doppeltippen, um die RF-Funktion ein- und auszuschalten.

% EMS-Funktion Touch-Taste: Doppeltippen um die EMS-Funktion ein- und ausschalten.

% LED-Funktion Touch-Taste: Doppeltippen um die LED-Funktion ein- und ausschalten.

% Touch-Taste fur die Intensitétsstufe: Die BerGhrungstaste fir die Intensitétsstufe wird aktiviert, wenn der HF-
oder EMS-Modus eingeschaltet ist. Wischen Sie mit Ihrem Finger nach rechts, um jeweils eine Intensitétsstufe
zu erhdhen. Nach links schieben, um jeweils eine Intensitétsstufe zu verringern. Sie kénnen die Intensitétsstufe
in bis zu sechs Stufen regulieren.

IV. Verwendung TB-1796

Um den korrekten Betrieb dieses Gerdts sicherzustellen, lesen Sie bitte die Anweisungen vor der Verwend-
ung sorgféltig durch. Verwenden Sie das Gerét auf sauberer Haut. Unbedingt Gberschissiges Ol und
Verunreinigungen vor Gebrauch entfernen.

@ Behandlungen und Modus Auswahl
2

LED-Rot-/Infra-
EMS-Mikrostrom rotlicht

Mehrpunkt-HF Ringfomigen

Behandlungen Hautpflegeprodukt

Dehnungsstreif-
en/Falten v v v Gel
Abneh- .
men/Festigen v 4 Kérpercreme/Gel
Aufhellung/Ver-
jingungtion v v Gel
Reduzieren Sie Gel
Odeme v v
Sonnenbrand
reparierenSun- Gel
burns

Tragen Sie eine gleichméssige Menge des Hautpflegeprodukts auf den Behandlungsbereich auf, bevor Sie
das Gerét verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie wéhrend des Gebrauchs gentigend Druck ausiben, um
sicherzustellen, dass die Elekirodenbehandlungsoberfléche in vollem Kontakt mit der Haut ist.
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% Aktivieren Sie die Funktion, die Sie geméss der Behandlungsempfehlung verwenden méchten. Beginnen Sie
mit einer niedrigen Intensitétsstufe und wéhlen Sie eine Stufe, mit der Sie sich wohlfGhlen.

% Fur eine Schlankheitsbehandlung wird empfohlen, dass Sie einen gesunden Lebensstil fihren, haufig Sport
treiben und lhrem Kérper genigend Ruhe génnen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Sie kénnen damit
beginnen, Kérpercreme (optional) auf den Behandlungsbereich aufzutragen. Tragen Sie anschliessend eine
gleichméssige Menge Gel auf, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen.

% Wenn Sie die Kérpercreme und das Gel kaufen missen, wenden Sie sich an einen autorisierten Héndler
und kaufen Sie diese Artikel separat.

@ Techniken anwenden
* Dehnungsstreifen/Falten
1. Wenden Sie 3 Minuten lang gleitende Massagebewegungen an, die der Richtung der Hautstruktur folgen. (Bild 4)
2. Benutzen horizontal gleitende Massagebewegungen fir 3 Minuten. (Bild 5)
3. Verwenden Sie 3 Minuten lang kreisende Massagebewegungen im Uhrzeigersinn. (Bild 6)
4. Wiederholen Sie die Massage in Bewegungen gegen den Uhrzeigersinn fir 3 Minuten. (Bild7)
24

Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7

[Only 1 function is on RF or EMS or LED: the device turns off automatically after 8 minutes. ]
[Mixed functions RF + EMS or RF + LED or EMS + LED: the device turns off automatically after 10 minutes. ]
[All functions on RF + EMS + LED: the device turns off automatically after 12 minutes. ]

V. Product Management TB-1796

@ Cleaning & Maintenance

* Regularly clean the device and the accessories to extend its lifetime.

* Make sure the device is turned off before cleaning.

* Always clean the device after use. The waterproof level of this device is IPX6. You can rinse the device with
water. However, do not immerse it in water or any other liquid. Wipe off any water or residue with a dry cloth.

* Do not use steel wool, abrasive cleansers, chemicals, or corrosive liquids to clean the device.

@ Storage
This device has a lithium battery. Do not place or store the device for a long time in humid or hot places. If you
will not be using the device for an extended period, charge the device before storing it.

@ Disposal Information

I. Istruzioni di sicurezza TB-1796

% Per garantire il corretto funzionamento di questo dispositivo, leggere attentamente questo manuale prima

di utilizzare il dispositivo e conservarlo per riferimento futuro.

& PRECAUZIONI

A Questo dispositivo non & un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

A\ Controllare sempre il dispositivo prima di utilizzarlo. Non utilizzare il dispositivo se non funziona
correttamente, appare danneggiato o difettoso.

A\ Assicurati di eseguire il patch test 24 ore prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta. Per fare cio,
applica una piccola quantita di gel allinterno dell'avambraccio per assicurarti che non provochi una
reazione cutanea.

A Non utilizzare il dispositivo per troppo tempo in aree in cui non si desidera ridurre il volume.

A Se utilizzato in un ambiente asciutto, I'uso di questo dispositivo pud generare elettricitd statica. Questo &
un fenomeno normale e non pregiudica l'uso del dispositivo.

A Tenere asciutti il cavo e la connessione di ricarica USB. Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica.

A\ Si consiglia di utilizzare il dispositivo con il gel idratante consigliato. L'uso con un altro gel o crema
contenente ingredienti diversi pud danneggiare il dispositivo o addirittura danneggiarne il rivestimento
superficiale.

A\ Se sei preoccupato per possibili effetti collaterali, consulta il tuo medico prima di utilizzare il dispositivo.
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* Abnehmen/Festigen
Taille: Schieben Sie das Gerét 10 Minuten lang an den Seiten der Taille entlang nach unten. (Bild 9)
Beine: Schieben Sie das Gerét fir 10 Minuten entlang des Oberschenkels/der Wade nach oben. (Bild 10)
Waffen: Schieben Sie das Gerét fir 10 Minuten dem Oberarm entlang. (Bild 11)
Abdomen: Schieben Sie das Gerét 10 Minuten lang mit einer Zickzack-Technik auf und ab (vermeiden Sie
den Nabelbereich).

Bild 10 Bild 11

% Wenn das Hautpflegeprodukt wéhrend der Behandlung von der Haut absorbiert wird, tragen Sie es erneut
auf, um die Massagebewegung zu erleichtern und die Wirksamkeit der Behandlung zu verbessern. Wenn Sie
zu einer anderen Kérperstelle wechseln, tragen Sie das Hautpflegeprodukt erneut auf die Haut auf, bevor Sie
mit der Anwendung beginnen.
* Die RF-Funktion erwérmt die Haut und hilft, die Kollagenregeneration zu férdern und subkutanes Fett zu
verstoffwechseln. Wenn die Temperatur nicht ausreicht, reduzieren Sie die Bewegungsgeschwindigkeit; Wenn
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die Temperatur zu hoch ist, erhdhen Sie die Bewegungsgeschwindigkeit.

X Dieses Gerdt verfugt Uber ein Bewegungsschutzsystem. Achten Sie wahrend des Gebrauchs darauf, das
Geré&t immer wieder Gber Ihre Haut zu bewegen. Wenn Sie das Gerét fur léngere Zeit an einem Ort ohne
jegliche Bewegung lassen, hért das Geréit auf, Hochfrequenz zu emittieren. Wenn Sie das Geréit erneut Uber
Ihre Haut bewegen, beginnt es wieder, Hochfrequenzen auszusenden. Vermeiden Sie jedoch wiederholte
Bewegungen im selben Bereich fir eine léingere Zeit und halten Sie das Gerét nicht in einem bestimmten
Bereich still. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Hautvertréglichkeit und -empfindlichkeit. Das
Halten des Geréts ohne Bewegung auf einem bestimmten Bereich kann zu leichten Verbrennungen fihren.
Lassen Sie dem Behandlungsbereich wéhrend der Anwendung ein Intervall von 2-3 Sekunden.

% Hautgefihl und Ergebnisse kénnen von Person zu Person und Anwendungsbereich variieren.

X Lassen Sie das Gel nach der Behandlung vollsténdig von der Haut absorbieren. Anschliessend kénnen Sie
die Haut reinigen.

@ Verwenden von Frequenz und Timer
* Frequenz verwenden

* Sie kénnen je nach lhren Hautbedirfnissen einen oder mehrere Modi aktivieren. Wenn Sie die Behandlung
auf denselben Bereich auftragen, lassen Sie zwischen den Behandlungen mindestens 1 Tag Pause.

¢ Es wird empfohlen, dieses Gerét dreimal pro Woche zu verwenden. Verwenden Sie das Gerét mindestens
6-8 Wochen, danach erfolgt die Anwendung nach Bedarf. Verwenden Sie das Geréat konsequent fir bessere
Ergebnisse.

This device has a built-in battery with substances that may pollute the environment. Do not dispose of this
device with the household waste and do not throw it into a fire. Please, take this device to a local recycling
point for proper disposal. Proper disposal and recycling practices contribute to environmental protection.

Note: If the device still does not work properly after using the above solutions, please stop using the device
and contact the store or local distributor.

VI. After-Sales Service TB-1796 © Warranty

" Device & Charging Dock: Free repair or replacement within 12 months from the date of purchase.
@ Troubleshooting Other Accessories: Free repair or replacement within 6 months from the date of purchase.
) ) X Make sure that you receive an unopen box.
Problem Possible Cause Solution

covering the repair cost.
& Contact Us

If you need to learn more about our products or if you need any information, please contact your local
distributor or visit www.touchbeauty.com.

The device does not work The battery is running low or Charge the device according to the
properly. out of power. instructions.

Skin is too dry, you did not Apply conductive gel.

apply enough gel.

You do not feel warm or

. . You are moving the device too
microcurrent sensation.

. Move the device in slower motions.
quickly.

© MANUFACTURER: TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
& ADDRESS: 29/F, Block B, Tiley Central Business Plaza,
Intersection of Haide 3rd Road & Houhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China.

Keep moving the device on your skin

The device stopped working. slowly with constant speed.

% This warranty does not cover damages caused by the customer. In this case, the customer is responsible for
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® CONTRAINDICAZIONI idrossiacidi (AHA), beta idrossiacidi (BHA), isotfretinoina topica.
@ Non utilizzare questo dispositivo nelle seguenti situazioni: * Se ha assunto qualsiasi forma di Accutane A o Roaccutane A negli ultimi sei mesi.
* Non utilizzare su donne in gravidanza o allattamento, bambini, persone con pacemaker o altri * Se stai assumendo fotosensibilizzanti o altri farmaci prescritti dal medico, leggi il foglio illustrativo prima di
dispositivi medici eletftronici, persone con allergie cutanee o soggette a reazioni allergiche. iniziare a utilizzare questo dispositivo. Se il foglio illustrativo indica che c'¢ un'allergia e possono verificarsi
* Se ha malattie della pelle acute (come ferite, tinea, eczema, eruzioni cutanee, ustioni o tessuti che non reazioni fototossiche o, se cid impone di evitare l'esposizione al sole, non utilizzarlo.
stanno guarendo correttamente, ecc.). * Se stai assumendo farmaci anticoagulanti, comprese grandi dosi di aspirina, non utilizzare il dispositivo per
* Se ha il diabete, il lupus eritematoso, la porfiria, la cardiopatia congestizia, i disturbi emorragici o una una settimana dopo l'interruzione del trattamento.
malattia autoimmune (come I'HIV o 'AIDS). * Usa questo dispositivo su braccia, vita, addome, cosce e glutei. Non utilizzare mai questo dispositivo su
* Se ha un impianto attivo per esempio un pacemaker cardiaco o un defibrillatore interno; se soffre di viso, collo, torace, area genitale e in qualsiasi luogo in cui hai subito interventi di chirurgia plastica negli
aritmia o di qualsiasi altra condizione cardiaca. ultimi 3 mesi.
* Se ha protesi metalliche permanenti o piercing nell'area di applicazione o se ha qualsiasi tipo di lesione * Non utilizzare la modalita fototerapia se la pelle & sensibile alla luce, soggetta a eruzioni cutanee o
sospetta sulla pelle. reazioni allergiche.
* Se & sottoposto a radioterapia o chemioterapia. * Non utilizzare la fototerapia se l'area di applicazione presenta infezioni, eczemi, ustioni, infiammazioni del
* Se soffre di malattie legate al calore come I'herpes ricorrente. follicolo pilifero, ferite aperte, lividi, herpes simplex, lesioni o ematomi.
* Questo dispositivo & adatto per l'uso su smagliature tra cui obesitd e smagliature. Tuttavia, questo * Non guardare direttamente dentro la fonte di fototerapia.
dispositivo non tratta le cicatrici. * Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo. Non utilizzare questo dispositivo per scopi
@ Non utilizzare questo dispositivo se si sta assumendo uno dei seguenti farmaci: diversi da quelli specificati in questo manuale utente.
¢ Se la tua pelle & attualmente in trattamento o & stata recentemente trattata con acido azelaico, alfa
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% Si aucune opération n'est effectuée en mode veille, l'appareil s'éteint automatiquement au bout d'une minute.
@® Commutateur de mode et réglage de l'intensité

X Bouton fonction RF: Appuyez deux fois pour activer/désactiver la fonction RF.

% Bouton fonction EMS: Appuyez deux fois pour activer/désactiver la fonction EMS.

* Bouton fonction LED: Appuyez deux fois pour activer/désactiver la fonction LED.

% Bouton pour le niveau d'intensité: Le bouton tactile pour le niveau d'intensité est activé lorsque le mode RF
ou EMS est activé. Faites glisser votre doigt vers la droite pour augmenter un niveau d'intensité & la fois. Faites
glisser vers la gauche pour diminuer un niveau d'intensité & la fois. Vous pouvez régler le niveau d'intensité
Sur six niveaux au maximum.

Iv. Utilisation TB-1796

Pour garantir le bon fonctionnement de cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions avant de
l'utiliser. Utilisez 'appareil sur une peau propre. Il est indispensable d'éliminer l'excés d'huile et les impuretés
avant |'utilisation.

@ Traitements et sélection du mode

Traitements Multipoint RF e Lo (U210 Produit de soin de la peau
EMS circulaire rouge/infrarouge
Verge-
tures/rides v v v Cel
Mincir rofforrm
incir/raffermir v v Creéme/Gel pour le corps

Eclaircir/rajeunir

v v Gel
Réduire Gel
lcedéme v v
Réparer les
coups de soleil Gel

% Appliquez une quantité uniforme de produit de soin de la peau sur la zone de traitement avant d'utiliser
l'appareil. Assurez-vous d'appliquer une pression suffisante pendant ['utilisation afin de garantir que la
surface de traitement des électrodes soit en contact total avec la peau.

K Activez la fonction que vous souhaitez utiliser selon les recommandations de traitement. Commencez par
un niveau d'intensité faible et choisissez un niveau avec lequel vous vous sentez & l'aise.

% Pour un traitement amincissant, il est recommandé d'adopter un mode de vie sain, de faire du sport
fréquemment et de laisser votre corps se reposer suffisamment pour obtenir de meilleurs résultats. Vous
pouvez commencer par appliquer de la créme pour le corps (en option) sur la zone de traitement. Appliquez
ensuite une quantité uniforme de gel pour hydrater la peau.

% Si vous devez acheter la créme pour le corps et le gel, adressez-vous & un distributeur agréé et achetez ces
articles séparément

@ Appliquer des techniques
* Vergetures/rides

1. Appliquez des mouvements de

massage glissants en suivant la direction de la texture de la peau pendant 3 minutes. (Image 5)

2. Utilisez des mouvements de massage coulissants horizontaux pendant 3 minutes. (Image 6)

3. Utilisez des mouvements de massage circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 3

minutes. (Image 7)

4. Répétez le massage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pendant 3 minutes. (Image 8)

Image 4 Image 5 Image 6

KTimer

* Dieses Gerdt verfigt Uber einen intelligenten automatischen Timer fir prézise Behandlungszyklen. Das Gerdéit
schaltet sich automatisch aus, sobald die Behandlungszeit abgelaufen ist. Wenn Sie das Gerét wieder verwenden
méchten, schalten Sie das Gerét ein und wéhlen Sie gewinschte Funktion aus.

[Nur 1 Funktion (RF oder EMS oder LED) ist eingeschaltet: Das Gerét schaltet sich nach 8 Minuten automatisch aus. ]

Mischfunktionen (RF + EMS oder RF + LED oder EMS + LED) ist eingeschaltet: Das Gerét schaltet sich nach 10 Minuten
automatisch aus.

[Alle Funktionen (RF + EMS + LED) sind eingeschaltet: Das Gerét schaltet sich nach 12 Minuten automatisch aus. ]

V. Produktmanagement TB-1796
@ Reinigung & Wartung

« einigen Sie das Gerét und das Zubehér regelméssig, um die Lebensdauer zu verléngern.
* Stelle sicher, dass das Gerdt vor der Reinigung ausgeschaltet ist.
* Reinigen Sie das Gerét nach Gebrauch immer. Das Gerét entspricht der Schutzklasse IPX6. Sie kénnen das
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O A 0 Geréit schaltet sich automatisch ab.
\.,/ % Bedi @ Ein-/ Ausschalter (Power Touch-Taste)
Geord Lad - USB-Kabel Reini ioch  Aufbewah h © Ile_nung— »Doppeltippen der Power Touch-Taste schaltet das Gerét ein und aus. Standardmaéssig ist keine Funktion
erat adestation -Rabe einigungsiuc utbewahrungstasche sanleitung aktiviert. In diesem Moment leuchten die drei Funktionsanzeigen RF/EMS/LED mit mittlerer Helligkeit. Die
Bild 1 Intensitétsstufenanzeige leuchtet nicht.
19 20 21
. N'essayez pas dg d§monter, réparer ou modlf!er l'appareil vous-méme. N'utilisez pas cet appareil & d'autres @ Fonctions de l'appareil . Prépara’rions TB-1796
fins que celles indiquées dans ce mode d'emploi. h N ;
) iotion de I | TB-1796 gomon ;“C"C_ e/UR';:ref @ Instructions de chargement
- Lescriprion ae lapparei = BEUE: fg:z;:g: EMS % Cet appareil dispose d'un systtme de charge sans fil. Placez 'appareil sur la station de charge. Connectez
@ Caractéristiques techniques Boﬂfon fonction LED le cable USB & un adaptateur (adaptateur non inclus) et branchez le connecteur Type-C dans le port de la
Nom: Appareil corporel multifonctions REVIVE Bouton pour le niveau dinfensité station de charge sans fil. Une fois que l'indicateur d'intensité de l'appareil clignote cycliquement, 'appareil
N° dle modie: TB1796 Electrodes multipoints RF/EMS x 16 se charge avec succés. (Image 4)’ . o )
Entrée: 5V===/800mA @ Anneau d'électrode HF/EMS »* Chargez cet appareil conformément & son identification (sortie de
Puissance: 7.4V===/8W Lampes NIR x 9 l'adaptateur : 5V===2.0A). L'oppcjlreil ne f_oncﬁonne pas pendant le
Type dg batterie: Li-lon 7.4V 1000mAh Lampes & lumiére rouge x 22 chargement. Le chargement de Iappargll pyrenc‘,i environ 2,5 heures. Image 3
Executive-Standard: Q/XM1021-2020 Q/XM1022-2020 Station de charge de fype C Une seule charge permet une autonomie d'environ 60 minutes.
Image 1 9 P % Lorsque la batterie est faible, l'indicateur du bouton de fonction P
@ Description de l'appareil ; [ - \ activé et l'indicateur du niveau d'intensité clignotent cing fois et
O l'appareil s'éteint automatiquement.
v % @ Interrupteur marche/arrét (bouton Power Touch)
A | Cable de - % Appuyez deux fois sur le bouton Power Touch pour allumer et éteindre 'appareil. Par défaut, aucune
pparel Station de chargement Chiffon de Sac de rangement Mode ) fonction n'est activée. A ce moment, les trois indicateurs de fonction RF/EMS/LED s'allument avec une
charge USB nettoyage d'emploi luminosité moyenne. Lindicateur de niveau d'intensité ne s'allume pas.
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1. Descrizione dispositivo TB-1796 ® Caratteristiche del dispositivo ll. Preparati all'uso TB-1796
@ Dispositivo specifiche Pulsante di accensione @ Caricare il dispositivo
N . REVIVE di - Wifunzi Pulsante a sfioramento funzione F . " . L . .. - " . L
ome: corpo dispositivo multifunzione Pulsante a sfioramento * Questo dispositivo ha un sistema di ricarica wireless. Posizionare il dispositivo sulla stazione di ricarica.
Modello numero.: TB1796 della funzione EMS Collega il cavo USB a un adattatore (adattatore non incluso) e inserisci il connettore di tipo C nella
Ingresso: 5V===/800 mA Pulsante a sfioramento con connessione della stazione di ricarica wireless. Quando l'indicatore di intensité del dispositivo lampeggia
Potenza: 7.4V===/8°w fL;anione LEDI alternatamente, il dispositivo si sta caricando correftamente. (immagine 4)
Tipo di batteria: al litio Li-lon 7.4 V 1000 mAh . % Carica questo dispositivo in base alla sua identificazione (uscita
Standard esecutivo: Q/XM1021-2020 Q/XM1022-2020 m:j:lrr;ed(? is:t:;qsir:iemo per adattatore: 5V===2.0A). Il dispositivo non funziona durante la ricarica.
. . . . . Occorrono circa 2.5 ore per ricaricare il dispositivo. Una singola ricarica
@ Componenti del dispositivo Elettrodi multipunto RF/EMS x 16 consente un tempo di funzionamento di circa 60 minuti.
@ Anello elettrodo HF/EMS % Quando la b ia e ica, lindi del pul di funzi
Immagine 1 Luce NIR x 9 < Quando la ch‘erlce_scarlcc_lﬁ in |F010re el pulsante di unzione
[’ - \ L 29 . attiva e l'indicatore del livello di intensitd lampeggeranno 5 volte e il
yce rossax sz - Immagine 2 dispositivo si spegnerd automaticamente. | ine 3
O @ Terminale di ricarica di tipo C P peg mmagine
v @ Interruttore di accensione e spegnimento (pulsante Power Touch)
Disposi- - ) *Toccando due volte il pulsante Power Touch si accende e si spegne il dispositivo. In questo momento i tre
pr ! Stazione di  Cqvo USB Pezza per Custodia Mc,nuole display di funzione RF/EMS/LED si accendono con una luminosité media. Lindicatore del livello di intensita
vo ricarica pulire d'uso non si accende.
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* Mincir/raffermir
Taille: Poussez l'appareil vers le bas le long des cétés de la taille pendant 10 minutes. (Image 9)
Jambes: Faites glisser l'appareil vers le haut le long de la cuisse/du mollet pendant 10 minutes. (Image 10)
Bras: Faites glisser 'appareil le long du bras pendant 10 minutes. (Image 11)
Ventre: Faites glisser l'appareil pendant 10 minutes de haut en bas en utilisant la technique du zigzag

(évitez la zone du nombril).

Image 8 Image 9 Image 10 Image 11
% Si le produit de soin pour la peau est absorbé par la peau pendant le traitement, appliquez-le & nouveau
pour faciliter le mouvement de massage et améliorer l'efficacité du traitement. Si vous passez & une autre partie
du corps, appliquez & nouveau le produit de soin de la peau sur la peau avant de commencer l'application.
% La fonction RF réchauffe la peau et aide & stimuler la régénération du collagéne et & métaboliser la graisse
sous-cutanée. Si la température n'est pas suffisante, réduisez la vitesse du mouvement. Si la température est
trop élevée, augmentez la vitesse du mouvement.

% Cet appareil est doté d'un systéme de protection contre les mouvements. Pendant l'utilisation, veillez & tou-
jours déplacer l'appareil sur votre peau. Si vous laissez 'appareil dans un endroit sans mouvement pendant
une longue période, I'appareil cesse d'émettre des radiofréquences. Si vous déplacez & nouveau l'appareil sur
votre peau, il recommencera & émettre des radiofréquences. Evitez toutefois de faire des mouvements répétés
dans la méme zone pendant une période prolongée et ne maintenez pas l'appareil immobile dans une zone
spécifique. Les différentes personnes ont une tolérance et une sensibilité cutanées différentes. Le maintien de
l'appareil sans mouvement sur une zone spécifique peut entrainer de légéres brolures. Laissez un intervalle
de 2 & 3 secondes & la zone de traitement pendant l'application.

% La sensation sur la peau et les résultats peuvent varier d'une personne & l'autre et d'une zone d'application
& l'autre.

X Aprés le traitement, laissez le gel étre complétement absorbé par la peau. Ensuite, vous pouvez nettoyer la
peau.

@ Utiliser la fréquence et la minuterie
»Utiliser la fréquence

* Vous pouvez activer un ou plusieurs modes en fonction des besoins de votre peau. Si vous appliquez le
traitement sur la méme zone, laissez une pause d'au moins 1 jour entre les traitements.

* |l est recommandé d'utiliser cet appareil trois fois par semaine. Utiliser l'appareil pendant au moins 6 & 8
semaines, puis |'utiliser selon les besoins. Utilisez l'appareil réguliérement pour obtenir de meilleurs résultats.
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% Se non viene eseguita alcuna operazione in modalitd standby, il dispositivo si spegne automaticamente ' : Microcorrente LED Hidee el % Attivi la funzione che desidera secondo la raccomandazione terapeutica. Inizi con un livello di intensita
dopo 1 minuto. Trattamenti Multipunto HF EMS anulare e della pelle basso e scelga un livello, col quale lei si senta bene.
@ Interruttore modalita e regolazione dellintensita Saclin: f->i<Per il tTrci'rc:rr;en’rc(:I dimc:lgrante, sLLacctomanr:!a di condu;rre uno 'Sﬁ||61 dfl vifg Is'ctn'oi)fcurt?= gs'ercizic::lfisicc? |
# Pulsante a sfioramento RF: doppio tocco per accendere e spegnere la funzione RF. ture/r%ghe v v v Gel requen em_len ©ecare d colrpo 0”. s odnz? r;;:oso Féer.odgnerel_rnsu an mig Iorf'-',r\ vo _|fn|2|oredg (}pp care fa
# Pulsante a sfioramento SME: doppio tocco per accendere e spegnere la funzione SME. = - icé‘:;?:rg‘le; Ip:ITerpo (opzionale] sull'area da trattare. Quindi applicare una quantita uniforme di gel per
% Pulsante a sfioramento LED: doppio tocco per accendere e spegnere la funzione LED. imagranie/ra v v C .

! ;O > A ° one . . rema corpo/Gel i i i i ; i i i isti gli articoli
% Pulsante a sfioramento per il livello d’intensita: Il pulsante a sfioramento per il livello di intensitd si attiva ssodante P i Se P;Q blsofgno di acquistare la crema corpo e il gel, contatti un rivenditore autorizzato e acquisti gli articoli
all'attivazione della modalita HF o EMS. Scorri il dito verso destra per aumentare l'intensita di un livello alla Shiancamen- separaiamente. ®
volta. Scorri verso sinistra per diminuire l'intensita di un livello alla volta. E possibile impostare il livello di to/ringiovani- v v Gel
intensita in un massimo di sei livelli d’intensita. mento ‘ Tl \

. v =g
IV. Uso TB-1796 Riduci l'edema Gel ® Applicare le tecniche
i Immagine 4 Immagine 5 Immagine 6 Immagine 7
Per garantire il corretto funzionamento di questo dispositivo, leggere attentamente le istruzioni prima Riparare le ° Smo'glloiure/rL'Jghe . . 9 . g. K N o
h . IR ; . (e BRI . ; . . Gel 1. Applicare movimenti di massaggio scorrevoli che seguono la direzione della struttura della pelle per 3
dell'uso. Utilizzare il dispositivo sulla pelle pulita. Assicurarsi di rimuovere l'olio in eccesso e i contaminanti scottature solari €l minufi. (foto 5)
rima dell'uso. - - - - - — L . - . .. . . .

P X Applicare una quantita uniforme di prodotto per la cura della pelle sull'area da trattare prima di utilizzare 2. Applicare movimenti di massaggio scorrevoli in orizzontale per 3 minuti. (Immagine 6)

. . . il dispositivo. Assicurati durante l'uso di dare abbastanza pressione per garantire che la superficie di 3. Eseguire movimenti di massaggio circolari in senso orario per 3 minuti. (Immagine 7)
@ Trattamenti e selezione della modalita trattamento degli elettrodi sia completamente a contatto con la pelle. 4. Ripetere il massaggio con movimenti in senso antiorario per 3 minuti. (Immagine 8)
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@ Garantie

Gerdt & Ladestation: Kostenlose Reparatur oder Ersatz innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum.
Sonstiges Zubehér: Kostenlose Reparatur oder Ersatz innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum.

% Stellen Sie sicher, dass Sie eine ungedffnete Schachtel erhalten.

*Diese Garantie deckt keine vom Kunden verursachten Schéden ab. In diesem Fall tréigt der Kunde die
Reparaturkosten.

@ Kontakt

Wenn Sie mehr Uber unsere Produkte erfahren wollen oder wenn Sie Informationen benétigen,
wenden Sie sich bitte an lhren Handler vor Ort oder besuchen Sie www.touchbeauty.com

@ HERSTELLER: TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
@ Adresse: 29/F Gebdude B, Tianli Central Business Plaza, 195 HaidestraBBe 3, Nanshan Bezirk, Shenzhen,
Guangdong, China
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* Dimagrante/rassodante * || dispositivo & dotato di un sistema di protezione del movimento. Durante l'uso, assicurati di continuare a

Vita: Far scorrere il dispositivo lungo i lati della vita per 10 minuti. (Immagine 9) muovere il dispositivo sulla pelle. Se si lascia il dispositivo in un luogo senza alcun movimento per molto

Gambe: Far scorrere il dispositivo verso l'alto, lungo la coscia/polpaccio per 10 minuti.(Immagine 10) tempo, il dispositivo smetterd di emettere radiofrequenze. Se sposti di nuovo il dispositivo sulla pelle, iniziera

Armi: Spingere il dispositivo per 10 minutial lungo la parte superiore del braccio. (Immagine 11) a emettere nuovamente le radiofrequenze. Tuttavia, evitare movimenti ripetuti nella stessa area per molto

Addome: Far scorrere il dispositivo su e git usando una tecnica a zig zag (evitando la zona dell'ombelico) tempo e non tenere il dispositivo fermo in una determinata area. Persone diverse hanno una diversa

Per 10 minuti. tolleranza e sensibilita della pelle. Tenere il dispositivo fermo su un'area specifica pud provocare ustioni lievi.

\ Lasciare un intervallo di 2-3 secondi per l'area da trattare durante l'applicazione.
N * La sensazione e i risultati sulla pelle possono variare da persona a persona e area di utilizzo.
\\ % Dopo il trattamento, lasciare che il gel venga completamente assorbito dalla pelle. In seguito pulire la
NS pelle.
Immagine 8 Immagine 9 Immagine 10 Immagine 11 QUsundo la frequenza e timer
% Se il prodotto per la cura della pelle viene assorbito dalla pelle durante il trattamento, riapplicarlo per # Utilizzare la frequ?nm L. . . . ", -
facilitare il movimento del massaggio e migliorare l'efficacia del trattamento. Se ti sposti in un'altra parte del ¢ Puoa secondq dei vostri b|sog!'1| della p_e||e, affivare una o piv modalita. Se applica il trattamento sulla
: D 99 9 i T postl P | Imeno 1 giorno tra i trattamenti.
corpo, riapplica il prodotto per la cura della pelle sulla pelle prima di iniziare l'applicazione. stessa area, lasciare a glor e . e - .
% La funzione RF riscalda la pelle e aiuta a promuovere la rigenerazione del collagene e metabolizzare il : S'. consiglia di U.hl'z,mr.e.quesm dispositivo tre .V?he a seffimana. Uhl.'z.mr.e il dispositivo per °|m§n° 6'.8
N . . Sy : . settimane, dopodiché utilizzare secondo necessitd. Utilizzare il dispositivo in modo coerente per risultati
grasso softocutaneo. Se la temperatura non & sufficiente, ridurre la velocita di movimento; se la temperatura L
& troppo alta, aumentare la velocitd di movimento. migliori.
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2 Minuterie
* Cet appareil dispose d'une minuterie automatique intelligente pour des cycles de traitement précis. L'appareil
s'éteint automatiquement dés que le temps de traitement est écoulé. Si vous souhaitez réutiliser l'appareil,
allumez-le et sélectionnez la fonction souhaitée.
[1 seule fonction (RF ou EMS ou LED) est activée : L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 8 minutes. ]
Des fonctions mixtes (RF + EMS ou RF + LED ou EMS + LED) sont activées: L'appareil s'éteint automatiquement au bout de
10 minutes.
[Toutes les fonctions (RF + EMS + LED) sont activées: L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 12 minutes. ]
V. Gestion des produits TB-1796
@ Nettoyage & entretien
* Nettoyez régulierement l'appareil et les accessoires afin de prolonger leur durée de vie.
* Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le nettoyer.
* Nettoyez toujours l'appareil aprés utilisation. L'appareil est conforme & la classe de protection IPX6. Vous
43
XTimer
* Questo dispositivo ha un timer automatico intelligente per cicli di trattamento precisi. Il dispositivo si spegne
automaticamente non appena & trascorso il tempo di trattamento. Quando desidera utilizzare nuovamente il
dispositivo, accenda il dispositivo e selezioni la funzione desiderata.
[Solo 1 funzione (RF o EMS o LED) & aftiva: Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 8 minuti. ]
Funzioni di miscelazione (RF+EMS o RF+LED o EMS+LED) sono attive: Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 10
minuti.
[Tuﬂe le funzioni (RF + EMS + LED) sono accese: Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 12 minuti. ]
V. Gestione del prodotto TB-1796
@ Pulizia e manutenzione
* Pulire regolarmente il dispositivo e gli accessori per prolungarne la durata.
* Assicuratevi di spegnere il dispositivo prima di pulirlo. .
* Pulire sempre il dispositivo dopo l'uso. Il dispositivo corrisponde alla classe di protezione IPX6. E possibile
59
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@ Garantie

Appareil & station de charge: réparation ou remplacement gratuit dans les 12 mois suivant la date d'achat.
Autres accessoires: réparation ou remplacement gratuit dans les 6 mois suivant la date d'achat.

% Assurez-vous que vous recevez une boite non ouverte.

% Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le client. Dans ce cas, les frais de réparation sont &
la charge du client.

@ Contact

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou si vous avez besoin d'informations, veuillez
contacter votre revendeur local ou visiter www.touchbeauty.com

@ FABRICANT: TOUCHEZ BEAUTE BEAUTE ET SANTE (SHENZHEN) CO., LTD
@ Adresse: 29éme étage, Bloc B, Place Commerciale Centrale de Tianli, N° 195, Route Ill de Haide, District
de Nanshan, Ville de Shenzhen, Province du Guangdong, Chine

13 14
Gerdt mit Wasier G?spulen‘. Tquchen Sie es jedoch nicht in Wasser oder andere Flussigkeiten. Wischen Sie Problem Wik Ussdhe suig
Wasser oder Ricksténde mit einem trockenen Tuch ab.
* Verwenden Sie keine Stahlwolle, Scheuermittel, Chemikalien oder &tzende FlUssigkeiten, um das Gerdt zu reinigen. Das Gerdét funktioniert Der Akku ist schwach Laden Sie das Geréit auf
nicht richtig. oder leer. gemdss Anleitung.
@ Lagerun - - - B
. 9 ..g. . o . . L e 1 S . Die Haut ist zu trocken, Sie haben | Leitfdhige Essenz/Gel auftragen.
Dieses Gerdt ist mit einer Lithium-Batterie ausgestattet. Legen Sie das Geréit nicht fur léingere Zeit in eine heisse nicht genug Gel aufgefragen
oder feuchte Umgebung. Wenn Sie das Geréit léngere Zeit nicht benutzen wollen, lagern Sie es, bei .
Raumtemperatur, trocken und vollsténdig aufgeladen Sie sporen kein Wérme- Sie bewegen das Geréit zu Bewegen Sie das Gerdt in
@ Entsorgung oder Mikrostromgefihl. schnell. langsameren Bewegungen.
Dieses Gerdt verfigt Uber eine eingebaute Batterie mit Stoffen, die die Umwelt belasten kénnen. -
Entsorgen Sie dieses Gerdt nicht mit dem Hausmill und werfen Sie es nicht ins Feuer. Bitte bringen Sie Das Gerdt funktionierte Be:wegen Sie das Gerc? Icpgsqm und
dieses Gerét zur ordnungsgemdssen Entsorgung zu einer rtlichen Recyclingstelle. Ordnungsgemdsse nicht mehr. working. mit konstanter Geschwindigkeit auf
Entsorgungs- und Recyclingpraktiken tragen zum Umweltschutz bei. Ihrer Haut.
. Hinweis: Wenn das Gerdt nach der Verwendung der oben genannten Lésungen immer noch nicht richtig
VI. Kundendienst TB-1796 funktioniert, verwenden Sie das Gerét bitte nicht mehr und wenden Sie sich an das Geschéft oder den
@ Fehlerbehebung Srilichen Handler.
28 29
pouvez rincer l'appareil a l'eau. Ne le plongez toutefois pas dans l'eau ou dans d'autres liquides. Essuyez I'eau Probleme (e eslbE Solution
ou les résidus avec un chiffon sec.
* Nutilisez pas d'alcool, de laine d'acier, d'abrasifs, de produits chimiques ou de liquides corrosifs pour nettoyer L'appareil ne fonctionne La batterie est faible ou Rechargez l'appareil conformé-
l'appareil. pas correctement. vide. ment aux instructions.
@ Stockage - -
! e . " . ) . . La peau est trop séche, vous Appliquez une essence/un gel
Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium. Ne laissez pas l'appareil dans un environnement chaud ou | liqué
- " . X ;N ; et . n'avez pas appliqué assez de gel. | conducteur.
humide pendant une longue période. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une longue
période, rangez-le & température ambiante, sec et complétement chargé Vous ne ressentez pas Appliquez une essence/un gel Déplacez l'appareil par des
@ Recyclage de chaleur ou de conducteur. mouvements plus lents.
Cet appareil dispose d'une batterie intégrée contenant des substances qui peuvent nuire & l'environne- micro-courant. -
ment. Ne vous débarrassez pas de cet appareil avec les ordures ménagéres et ne le jetez pas dans le feu. L'appareil ne fonctionne Deplacez lappareil lenfement et a
Veuillez rapporter cet appareil & un centre de recyclage local pour qu'il soit éliminé de maniére plus. vitesse constante sur votre peau.
appropriée. Des pratiques d'élimination et de recyclage correctes contribuent & la protection de
l'environnement. X - - X N - . X
Remarque : Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement aprés avoir appliqué les solutions
V| Service clients TB-1796 ci-dessus, veuillez cesser d'utiliser I'appareil et contacter votre revendeur local.
@ Dépannage
44 45
sciacquare il dIISpOSIfIVO con acqua. Tuttavia, non immergerlo in acqua o altri liquidi. Passare un panno asciutto problema Causa possibile Soluzione
per rimuovere l'acqua o i residui.
* Non utilizzare lana d'acciaio, abrasivi, prodotti chimici o liquidi corrosivi per pulire il dispositivo. I dispositivo non La batteria & debole o Caricare il dispositivo secondo
funziona corretta. scarica. manuale.
@ Deposito . . . -
. e . . - L e . . La pelle & troppo secca, non hai | Applicare essenza/gel conduttivo.
Questo dispositivo & dotato di una batteria al litio. Non lasciare il dispositivo in un ambiente caldo o umido applicato abbastanza gel
per molto tempo. Se non si intende utilizzare il dispositivo per molto tempo, conservarlo a temperatura .
cmbl.ente, asclutio e completamente carico. Non sent alcuna Stai spostando il dispositivo Muovi il dispositivo con movimenti
@ Disposizione sensazione di calore o troppo velocemente. piv lenti.
Questo dispositivo ha una batteria integrata con sostanze che possono inquinare l'ambiente. Non microcorrente. — —
smaltire questo dispositivo con i rifiuti domestici e non gettarlo nel fuoco. Portare questo dispositivo presso Il dispositivo ha smesso di MUO‘{' il dispositivo lentamente e a
un centro di riciclaggio locale per un corretto smaltimento. Le corrette pratiche di smaltimento e funzionare. velocitar costante sulla pelle.
riciclaggio aiutano a proteggere 'ambiente.
Nota: se il dispositivo continua a non funzionare correttamente dopo aver utilizzato le soluzioni proposte,
VL. Servizio clienti TB-1 796 interrompere |'utilizzo del dispositivo e contattare il negozio o il distributore locale.
@ Risoluzione dei problemi
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@ Garanzia

Dispositivo e caricabatterie: riparazione o sostituzione gratuita entro 12 mesi dalla data di acquisto.
Altri accessori: riparazione o sostituzione gratuita entro 6 mesi dalla data di acquisto.

% Assicuratevi di ricevere una scatola non aperta.

 Questa garanzia non copre i danni causati dal cliente. In questo caso, il cliente prende a suo carico le
spese di riparazione.

@ Contatto

Se volete saperne di piv sui nostri prodotti o se avete bisogno d’informazioni, contattatare il vostro
rivenditore locale o visitate www.touchbeauty.com.

@ FABBRICATORE: TOUCH BEAUTY BELLEZZA E SALUTE (SHENZHEN) CO., LTD
@ Indirizzo: Piano 29°, Torre B, Plaza Centrale di Affari Tianli, Corso Haide 3° No.195, Distretto di Nanshan,
Shenzhen, Guangdong, Cina
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